中山大学附属第七医院医用气体系统及承压类特种设备            维保服务采购需求
我院拟将院内医用气体系统及承压类特种设备维保服务工作外包，服务期1年，为更全面地掌握市场技术、服务水平、价格及供应情况，本着“公平、公开、公正”的原则，现公开进行市场调查和维保服务预算征集，以便合理编制招标采购需求，欢迎具备合格资质、具有相应供应和服务能力、三年内无违法违纪记录的供应商参与推荐。现将有关事项公告如下：
一、项目概况
中山大学附属第七医院医用气体系统及承压类特种设备维保服务项目（ZSQYZWK-2018-006）
二、系统工程概况
（一）院内主要设备清单：
	序号
	管理编号
	设备
	设备类型
	规格型号
	数量
	位置
	备注

	1
	ZQE1001
	1#液氧储罐
	特种设备
	10M3
	1台
	液氧站
	　

	2
	ZQE1002
	2#液氧储罐
	特种设备
	10M3
	1台
	液氧站
	　

	3
	ZQE1003
	液化器
	　
	400M3/H
	2套
	液氧站
	　

	4
	ZQE1004
	液化器
	　
	200M3/H
	2套
	液氧站
	　

	5
	ZQE1005
	调压阀组
	　
	1"
	2组
	液氧站
	　

	6
	ZQE1006
	分气缸
	　
	　
	2个
	液氧站
	　

	7
	ZQE1007
	氧气汇流排
	　
	　
	1套
	氧气站
	　

	8
	ZQE1008
	氮气汇流排
	　
	　
	1套
	氮气房
	　

	9
	ZQE1009
	CO2汇流排
	　
	　
	1套
	CO2房
	　

	10
	ZQE1010
	1#空压机
	　
	V22-10 3.1
	1台
	空压机房
	　

	11
	ZQE1011
	2#空压机
	　
	V22-10 3.1
	1台
	空压机房
	　

	12
	ZQE1012
	3#空压机
	　
	V22-10 3.1
	1台
	空压机房
	　

	13
	ZQE1013
	1#冷干机
	　
	D216VNR-A
	1台
	空压机房
	　

	14
	ZQE1014
	2#冷干机
	　
	D216VNR-A
	1台
	空压机房
	　

	15
	ZQE1015
	3#冷干机
	　
	D216VNR-A
	1台
	空压机房
	　

	16
	ZQE1016
	1#空气罐
	　
	　
	1台
	空压机房
	　

	17
	ZQE1017
	2#空气罐
	　
	　
	1台
	空压机房
	　

	18
	ZQE1018
	3#空气罐
	　
	　
	1台
	空压机房
	　

	19
	ZQE1019
	1#真空泵
	　
	　
	1台
	负一楼
	　

	20
	ZQE1020
	2#真空泵
	　
	　
	1台
	负一楼
	　

	21
	ZQE1021
	3#真空泵
	　
	　
	1台
	负一楼
	　

	22
	ZQE1022
	4#真空泵
	　
	　
	1台
	负一楼
	　

	23
	ZQE1023
	1#负压罐
	　
	　
	1台
	负一楼
	　

	24
	ZQE1024
	2#负压罐
	　
	　
	1台
	负一楼
	　

	25
	ZQE1025
	空压机
	　
	　
	1台
	消毒供应中心
	　

	26
	ZQE1026
	空压机
	　
	　
	1台
	消毒供应中心
	　

	27
	ZQE1027
	灭菌器
	特种设备
	　
	1台
	消毒供应中心
	　

	28
	ZQE1028
	灭菌器
	特种设备
	　
	1台
	消毒供应中心
	　

	29
	ZQE1029
	蒸发器
	
	　
	1台
	消毒供应中心
	　

	30
	ZQE1030
	蒸发器
	
	　
	1台
	消毒供应中心
	　

	31
	ZQE1031
	空压机
	　
	　
	1台
	口腔科
	　

	32
	ZQE1032
	空压机
	　
	　
	1台
	口腔科
	　

	33
	ZQE1033
	真空泵
	　
	　
	1台
	口腔科
	　

	34
	ZQE1034
	真空泵
	　
	　
	1台
	口腔科
	　

	35
	ZQE1035
	1#空气罐
	　
	　
	1台
	口腔科
	　

	36
	ZQE1036
	2#空气罐
	　
	　
	1台
	口腔科
	　

	37
	ZQE1037
	1#负压罐
	　
	　
	1台
	口腔科
	　

	38
	ZQE1038
	2#负压罐
	　
	　
	1台
	口腔科
	　

	39
	ZQE1039
	高压氧舱
	特种设备
	　
	1台
	高压氧舱
	　

	40
	ZQE1040
	1#储气罐
	特种设备
	　
	1台
	高压氧舱
	　

	41
	ZQE1041
	2#储气罐
	特种设备
	　
	1台
	高压氧舱
	　

	42
	ZQE1042
	3#储气罐
	特种设备
	　
	1台
	高压氧舱
	　

	43
	ZQE1043
	4#储气罐
	特种设备
	　
	1台
	高压氧舱
	　

	45
	ZQE1045
	气体终终
	　
	德标
	6000个
	各科室
	　

	46
	ZQE1046
	设备带 
	　
	/
	800床位
	各科室
	　

	47
	ZQE1047
	气体报警面板 
	　
	/
	38个
	各科室
	　

	48
	ZQE1048
	管井
	　
	/
	39个
	各楼层
	　

	49
	ZQE1049
	气体阀门箱
	　
	/
	25个
	手术室外
	　

	50
	ZQE1050
	压力管理管道
	特种设备
	DN50
	4条
	高压氧舱/负一楼
	　

	51
	ZQE1051
	小型灭菌器
	特种设备　
	　
	1台
	检验科
	压力表   安全阀


三、维保服务主要内容包括但不仅限于以下内容
3.1本次医用气体系统维保执行全天24小时值班
3.2至少配备1名持A3管理证技术人员，两到三名持R1操作证专业技术人员；
3.3全天24小时应急抢修服务，承诺应急维修服务每天十五分钟之内到达现场；
3.4建立完美的设备管理档案、承压特种设备维护档案、及技术档案；
3.5不定期培训医护人员医用气体安全使用；
3.6解决所有医用气体使用、气体设备故障，气体设备连接等问题；
3.7建立特种设备应急方案并定期举行应急寅练；
3.8向院方反馈发现的气体系统问题，并提出改善建议和处理方案；
3.9协助院方与市安监、质检、卫计委、医管等部门的关于医用气体及承压特种设备相关业务；
3.10负责全院医用气体系统及特种设备的安全标识、管理牌、及临时管理标识制作；
四、维保项目主要服务内容包括但不限于以下内容
4.1根据院方医用气体系统及特种承压设备运行和管理状况，制定巡视计划，合理规划巡视线路，严格执行巡视作业指导书，及时发现设备运行异常并及时解决。
4.2制订详细的维保计划，配备专业持证的技术人员，为院内医用气体系统及特种承压设备定期维保工作，及时排除安全隐患及不断改进。每月向院方提交维保工作完成情况。
4.3应急抢修
提供24*7全年无休应急响应体系，确保以最快的速度最专业的技术为院方提供服务。
4.4气体管理及配送
1）、院方物业负责配送全院各类医用钢瓶气体，投标人协助及提供技术支持，接通知后1小时内送达；
2）、负责各类气体的存储管理、订货、收货，保证各类气体正常存量；
3）、入库前对气瓶安全检测，包括气瓶检验、漏气、压力、安全、标识等；
4）、每月同气体供应商对账并向院方提供管理数据；
4.5气体检测、管路设备吹扫转换
1）、按三甲医院标准定期对院内终端各气体纯度进行检测；
2）、对院内新建、改造的气体管路、气体设备、吊塔等，负责进行气体管道吹扫、置换，并对气体种类及气体纯度进行检测 。
 注：（1）、检测结果必须符合医用气体相关标准，并向院方负责；
    （2）、气体检测设备由我司提供；
4.6安全管理标识制作张贴
1）、根据医院或相关部门要求制作安全标识牌；
2）、制作医用气体及特种设备各类临时安全标识、管理牌、提示标签等；
4.7管理医院医用气体系统和承压特种设备所需的备品备件
1）、根据维保需要向医院提交备品备件采购清单和采购计划；
2）、对相关备品备件进行管理；
3）、根据相关规范定期送检备用的承压特种设备安全附件（应急备用）；
4）、每半进行一次备品备件的盘点，向院方提交盘点结果；
4.8其它专业服务
1）、不定期向院方提交本院医用气体系统及承压特种设备改进方案；
2）、协助院方对本项目实行标准化、制度化、智能化方向提升；
3）、配合院方履行上级各部门关于医用气体及承压特种设备的检查；
整个工程项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其他项目中，总价和单价不做调整。
五、服务需求
	序号
	设备
	设备类型
	巡检维护项目
	数量
	位置
	备注

	1
	1#液氧储罐（10M3）
	特种设备
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录压力、液位；
3、超压手动泄压低压手动增压；
4、根据情况手动切换两罐使用；
5、根据液氧存量通知订气；
维保及管理：
1、每周对液氧站进行清洁；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、根据质检局要求进行特种设备年检；
4、安全阀1年校验、压力表6个月校验；
5、低温阀门垫片每两年进行更换；
6、视情况对罐体进行防腐补漆处理；
7、每年对液氧罐真空度进行检测；
8、接地防静电检测；
9、每年对液位计进行校准；
10、每半年进行一次液氧泄漏、火灾应急预案演练；
11、按情况（或三年）对液氧罐夹层抽真空；
	1台
	液氧站
	　

	2
	2#液氧储罐
（10M3）
	特种设备
	同上
	1台
	液氧站
	　

	3
	液化器
400M3/H
	　
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、根据结冰情况，手动切换两个汽化器；
维保：
1、每周基本清洁；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、安全阀1年校验、压力表6个月校验；
4、低温阀门垫片每两年进行更换；
5、接地、防静电、跨接检测；
	2套
	液氧站
	　

	4
	液化器
200M3/H
	　
	同上
	2套
	液氧站
	　

	5
	1"调压阀组
	　
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、根据结冰情况，手动切换两个汽化器；
维保：
1、每周基本清洁；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、安全阀1年校验、压力表6个月校验；
4、低温阀门垫片每两年进行更换；
5、每年接地、防静电、跨接检测；
	2组
	液氧站
	　

	6
	分气缸
	　
	巡查操作：
1、每两小时巡查运行情况；
2、根据结冰情况，手动切换两个汽化器；
维保及管理：
1、每周基本清洁；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、安全阀1年校验、压力表6个月校验；
4、低温阀门垫片每两年进行更换；
5、每年接地、防静电、跨接检测；　
	2个
	液氧站
	　

	7
	氧气汇流排
	　
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录左右高压、出口压力；
3、根据使用情况更换气瓶或通知订气；

维保及管理：
1、根据库存情况联系厂商订气。
2、气瓶收货记录、验收、查漏、统计；
3、气瓶进、销、存管理记录
4、全院配送气体，回收气瓶，统计，月报。
5、气瓶手推车管理；
6、气瓶阀、气瓶吸入器管理；
7、每周对气体瓶房进行清洁；
8、每月对设备进行安全运行全面检查；
9、每月检测报警、自动切换、漏气、排放；
10、定期检查、更换连接软管及接头；　
	1套
	氧气站
	　

	8
	氮气汇流排
	　
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录左右高压、出口压力；
3、根据使用情况更换气瓶或通知订气；

维保及管理：
1、根据库存情况联系厂商订气。
2、气瓶收货记录、验收、查漏、统计；
3、气瓶进、销、存管理记录
4、全院配送气体，回收气瓶，统计，月报。
5、气瓶手推车管理；
6、气瓶阀、气瓶吸入器管理；
7、每周对气体瓶房进行清洁；
8、每月对设备进行安全运行全面检查；
9、每月检测报警、自动切换、漏气、排放；
10、定期检查、更换连接软管及接头；
	1套
	氮气房
	　

	9
	CO2汇流排
	　
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录左右高压、出口压力；
3、根据使用情况更换气瓶或通知订气；

维保及管理：
1、根据库存情况联系厂商订气。
2、气瓶收货记录、验收、查漏、统计；
3、气瓶进、销、存管理记录
4、全院配送气体，回收气瓶，统计，月报。
5、气瓶手推车管理；
6、气瓶阀、气瓶吸入器管理；
7、每周对气体瓶房进行清洁；
8、每月对设备进行安全运行全面检查；
9、每月检测报警、自动切换、漏气、排放；
10、定期检查、更换连接软管及接头；　
	1套
	CO2房
	　

	10
	1#空压机
V22-10 3.1
	　
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录压力运行情况；
3、每24小时检查冷凝水及排放；
4、根据情况切换空压机运行；
维保：
1、每周对机房整体清洁一次；
1、每月对设备进行安全运行全面检查；
2、每2000H更换空滤；
3、每2000H更换油滤；
4、每2000H清洁节流阀、回油滤；
5、每2000H更换转子润滑油；
6、每4000H更换密封圈、油气分离器；
7、每4000H清洗管阀件；
8、每8000H更换专用保养包；　
	1台
	空压机房
	　

	11
	2#空压机
V22-10 3.1
	　
	同上
	1台
	空压机房
	　

	12
	3#空压机
V22-10 3.1
	　
	同上
	1台
	空压机房
	　

	13
	1#冷干机
D216VNR-A
	　
	同上
	1台
	空压机房
	　

	14
	2#冷干机
D216VNR-A
	　
	同上
	1台
	空压机房
	　

	15
	3#冷干机
	　
	同上
	1台
	空压机房
	　

	16
	1#空气罐
	　
	维保：
1、每周对罐进行清洁；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、安全阀1年校验、压力表6个月校验；
4、视情况对罐体进行防腐补漆处理；
	1台
	空压机房
	　

	17
	2#空气罐
	　
	同上
	1台
	空压机房
	　

	18
	3#空气罐
	　
	同上　
	1台
	空压机房
	　

	19
	1#真空泵
	　
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录出口压力；
维保：
1、每周对机房进行整体清洁；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、每月检测报警、自动切换、漏气、排放；
4、视情况对罐体进行防腐补漆处理；
5、根据使用情况不定期排污；
	1台
	负一楼
	　

	20
	2#真空泵
	　
	同上　
	1台
	负一楼
	　

	21
	3#真空泵
	　
	同上　
	1台
	负一楼
	　

	22
	4#真空泵
	　
	同上　
	1台
	负一楼
	　

	23
	1#负压罐
	　
	同上　
	1台
	负一楼
	　

	24
	2#负压罐
	　
	同上　
	1台
	负一楼
	　

	25
	空压机
	　
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录压力运行情况；
3、每24小时检查冷凝水及排放；
4、根据情况切换空压机运行；
维保：
1、每周对机房整体清洁一次；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、每2000H更换空滤；
4、每2000H更换油滤；
5、每2000H清洁节流阀、回油滤；
6、每2000H更换转子润滑油；
7、每4000H清洗管阀件；　
	1台
	消毒供应中心
	　

	26
	空压机
	　
	同上　
	1台
	消毒供应中心
	　

	27
	灭菌器
	特种设备
	维保：
1、每月对设备进行安全运行检查；
2、根据质检局要求进行特种设备年检；
3、安全阀1年校验、压力表6个月校验；
	1台
	消毒供应中心
	　

	28
	灭菌器
	特种设备
	同上　
	1台
	消毒供应中心
	　

	29
	蒸发器
	特种设备
	同上　
	1台
	消毒供应中心
	　

	30
	蒸发器
	特种设备
	同上　
	1台
	消毒供应中心
	　

	31
	空压机
	　
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录压力运行情况；
3、每24小时检查冷凝水及排放；
4、根据情况切换空压机运行；
维保：
1、每周对机房整体清洁一次；
1、每月对设备进行安全运行全面检查；
2、每2000H更换空滤；
3、每2000H更换油滤；
4、每2000H清洁节流阀、回油滤；
5、每2000H更换转子润滑油；
6、每4000H更换密封圈、油气分离器；
7、每4000H清洗管阀件；
8、每8000H更换专用保养包；　　
	1台
	口腔科
	　

	32
	空压机
	　
	同上　
	1台
	口腔科
	　

	33
	真空泵
	　
	　巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录出口压力；
3、根据使用情况不定期排污；
维保：
1、每周对机房进行整体清洁；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、每月检测报警、自动切换、漏气、排放；
4、视情况对罐体进行防腐补漆处理；　
	1台
	口腔科
	　

	34
	真空泵
	　
	同上　
	1台
	口腔科
	　

	35
	1#空气罐
	　
	维保：
1、每周对罐进行清洁；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、安全阀1年校验、压力表6个月校验；
4、视情况对罐体进行防腐补漆处理；　
	1台
	口腔科
	　

	36
	2#空气罐
	　
	同上　
	1台
	口腔科
	　

	37
	1#负压罐
	　
	同上　
	1台
	口腔科
	　

	38
	2#负压罐
	　
	同上　
	1台
	口腔科
	　

	39
	高压氧舱
	特种设备
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录压力；
维保：
1、每周对罐体进行清洁；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、根据质检局要求进行特种设备年检；
4、安全阀1年校验、压力表6个月校验；
5、视情况对罐体进行防腐补漆处理；
6、接地、防静电检测；
7、按厂家指导定期更换舱门密封圈；
	1台
	高压氧舱
	　

	40
	1#储气罐
	特种设备
	同上　
	1台
	高压氧舱
	　

	41
	2#储气罐
	特种设备
	同上　　
	1台
	高压氧舱
	　

	42
	3#储气罐
	特种设备
	同上　　
	1台
	高压氧舱
	　

	43
	4#储气罐
	特种设备
	同上　　
	1台
	高压氧舱
	　

	45
	气体终端
	　
	维保：
1、及时解决终端漏气问题；
2、及时解决面板报警故障；
3、对新安装的报警面板检查及设置；
4、为所有气体终端制作张贴安全标签；
5、定期检测终端压力测压；
6、按三甲标准，每年对所有气体终端气体纯度类别检测；
	6000个
	各科室
	　

	46
	设备带 
	　
	
	800床位
	各科室
	　

	47
	气体报警面板 
	　
	
	38个
	各科室
	　

	48
	管井     （二级减器阀组、管路）
	　
	维保：
1、每月安全检查一次；
   检查压力表、管路、调压阀
2、制作安全操作标识；
	39个
	各楼层
	　

	49
	气体阀门箱
	　
	维保：
1、每月安全检查一次；
   检查压力表、管路、调压阀
2、制作安全操作标识；
	25个
	手术室外
	　

	50
	压力管理管道DN50
	特种设备
	巡查操作： 
1、每两小时巡查运行情况；
2、每6小时记录压力；
维保：
1、每周对现场进行清洁；
2、每月对设备进行安全运行全面检查；
3、根据质检局要求进行特种设备年检；
4、安全阀1年校验、压力表6个月校验；
5、视情况对罐体进行防腐补漆处理；
6、接地、防静电检测；
7、制作张贴管路安全标识；
	4条
	高压氧舱/负一楼
	　

	51
	小型灭菌器
	　
	1、安全阀1年校验、压力表6个月校验；　
	1台
	检验科
	

	其它项目

	52
	隐蔽工程（控制阀门）
	
	1、每季度对全院各隐蔽控制管路阀门安全检查
	13处
	
	

	53
	定期     气体检测
	
	1、按三甲医院标准，每年对全院所有氧气终端进行纯度检测；
2、检测气体：氧气   检测标准：GMP标准
3、向院方提交检测报告；
	全院
	由服务单位提供专业人员及检测设备
	

	54
	气体管路吹扫、置换、检测
	
	1、对医院改造、新装的管路、终端、吊塔进行气体吹扫、置换、检测。
2、气体种类检测：氧气、负压、空气、二氧化碳、氮气。
3、气体纯度检测：医用氧气
4、向院方提供检测报告。
	
	由服务单位提供专业人员及检测设备
	

	55
	科室气瓶安全检查
	
	1、每月对各科室存放气瓶安全检查；
2、检测气体有效期、钢瓶检验合格期内；
3、安全附件完好无损；
4、气瓶阀、减压器、呼吸器等正常；
	
	
	


5.2以上巡查内容由院方物业配合完成，投标人应对重点位置及设施设备定时巡查；维护工作后，投标人向采购人提交书面报告。过程中所需的维保耗材、空压机维保耗材、检测费用和全部人工及管理费、增值税、200元以下维修材料费、维修设备及检测仪器等设备使用费、管理标识制作费、办公用品等等由投标人承担。（注：特种承压设备及安全附件的检测行政收费用由院方承担）。
5.3配合管理要求
5.3.1 动静态档案系统建立和维护，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、系统分部图、零配件出入库登记表及使用记录、各项数据检测记录表、设备设施维修记录。
5.3.2 建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。
5.3.3 配合招标人、卫生部门及相关其他部门的常规检测和问询。
[bookmark: _Hlk522220587]5.3.4 院内医用气体系统及承压类特种设备设施的维护保养由投标人负责，及时发现并解决故障，保证检修合格率100%，保障设备完好率100%。维修费用小于或等于200元的非耗材类维修配件由投标人负责，维修费用大于200元的维修配件由投标人打报告报与采购人同意后由采购人负责。※
5.3.5保障医用气体系统及承压类特种设备的正常运行，运行设备设施相关区域内各项指标需符合国家相关规定和标准。
[bookmark: _Hlk522221352]5.3.6提供合理可行的应急响应及服务承诺。
5.3.7提供合理可行的维护保养方案。
5.3.8提供合理可行的医用气体系统及承压类特种设备应急预案。
六、投标人资质
[bookmark: _Hlk520983512]1、投标人须是在中华人民共和国合法注册成立的独立法人企业，并且在深圳有分支机构；
2、投标人必须在深圳市设有长期固定的售后服务及维护机构；
3、投标人需具有从事本项目的经营范围和能力，需提供营业执照、税务登记证明、法人代表身份证明或法人委托书、经办人身份证原件及复印件（所有复印件加盖单位公章）。
[bookmark: _Hlk522222185]4、投标人近三年无行贿犯罪承诺函。
十、联系方式：
联系人：潘老师   联系方式：15817422498
  
中山大学附属第七医院
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