

流式细胞仪及离心机维保服务项目要求

一、目前使用的仪器信息如下
	序号
	仪器型号
	仪器型号
	仪器数量
	服务期限（年）

	[bookmark: _Hlk478486285]1
	流式细胞仪
	CytoFLEX LX
	1
	3

	2
	流式细胞仪
	CytoFLEX
	1
	3

	3
	离心机
	Optima XPN-100
	1
	3




二、年度保养内容包括但不限于以下部分：
流式细胞仪保养主要内容

1. 除去仪器内外灰尘。
1. 更换下表中消耗品。
1. 清洗进样针及后部管道。
1. 校准自动进样器位置。
1. 检查仪器各部件功能和光路。
1. 检查激光强度。
1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]分析质控确认仪器性能。
保养时提供保养包，含以下耗材清单：
	序号
	产品说明
	(包装)   数量

	01
	细管道
	1 

	02
	粗管道
	1 

	03
	鞘液过滤器
	1 

	04
	蠕动泵管
	1 

	05
	废液单向阀
	1 

	06
	鞘液压力点滴瓶
	1 

	07
	深度清洗液泵头
	1 

	08
	快速接头套件
	1 

	09
	管道接头套件
	1 

	10
	深度清洗液过滤器
	1

	11
	样本针
	2


         



[bookmark: _GoBack]离心机保养主要内容

1. 除去仪器内外灰尘。
1. 更换下表中消耗品。
1. 转头外面损伤检查。
1. 测试各主要功能是否正常运行。
保养时提供保养品，含以下耗材清单：
	序号
	产品说明
	(包装)   数量

	01
	马达油200mL
	1

	02
	真空泵油1L
	1 

	03
	扩散泵油100mL
	1 

	04
	马达油过滤器
	1 

	05
	真空泵油过滤器
	1 

	06
	真空管道
	1 


         




